EMG-1315 

EMG-1315/B 

EMG-1315/F 

Gyarto: EMG, Elektronikus 
Merokesziilekek Gyara 

Kisirekvencids csovoltmero 
0S moroerosito 




A fe4p« 




nv^L-cs^k. K^onGscn u^»ni ajanloCt. 

A2 500 MIz ... 1 MHz fr^cwenclatart^sm^yban fe- 

ftzuLtsegimdiikiU^a dkiilmazhata 
Az fidiTtrt •Ti'POcwirwiatftrtoTOainyban a lofezulek ro^rS- 
crmitofle^ni « ha&znilhato. Kimwiftti w0(tkjjkf«ij6ra a 
in6f€nd6 Jel niegfij<yel^6re oszdJIoszkdp kepcsol- 
hato. 



.^l.'fALANOS JELLEMZES 



20 Hz.. 300 kHz frdcvonciufcirtfiminyba hanff-, 
illetyo ultr»hangfryJcven«diw les^ulta^k morceCTC 
fs kfeiul^c 

A mere leolTasfeat 10O-«s cs 30-as v*^kviA«si3 
linearis akalaJdcal clJltott mutiitos rr^zei' iefsi le- 
hf^l^ve. Itekitiv U ldolvfishat«^ kdz* 

v^cntil dB-bcn. A eamten limoarie dR shula vonat- 
alapsztrutje a 600 ^-es Krbel^sen 1 raW-nak 
megfeleJcj /«wzults^: 775 mV. 

A miisza* a m^'endd feszulLsj^g esucsertelc^ meri, 

skalaja azonban sziniiszofi viltakozdfcsr^tec^ ef* 
fek^iv orCekisre van hateleatre, Hem szinuszos Iclo- 
lySMi fe.sruj'is^g m4r&ekor a Jccl'raaott drtek a for- 
matenyezdto] iug^^oen elter az +'rfeJdjv ei^tekt^iL 
A hal6?4id WplAlisil 

FliLlIASZNALASl TEnULET 



MCSZAZI ADATOK 



VdiuikczdSQsitl 

Frtilcv^wiatartom^y: 20 Hz . . . 300 kHz 

M^%‘^tart43w6ny: 2 mV. , . 100 V 

—40 4B .. . -^42 dB 

M4r4^at6rck ; 30 mV — 30 dD 

100 mV —20 dB 
300 mV —10 dR 
IV 0 dR 

5 V +10 dB 
10 V f SO dD 
30 V +40 db 
100 V +40 dB 

AUpezint (0 dB): 1 mW, 600 0 , 



A kwzuickkcl az_adrtt fixdcvenciatartomaiiybin cl« 
\'«gezh«t6k 3 kulonbozj) magnrvevS berondozcrsel 
gyai'UAinAl, karbonfcai’tuaundL 4s ’avitasanAl S 2 uks 6 



PontDss^ (nuUazis, 3 pcrc 
b«»m«Iegcd«& utin, ?4gJd- 
icJtsT'c vo7itttlwst*tva, 

ikli^-en). ±3% 

Bemene^ impedancia 
30 mV . IV 

miyreShobarban : 2 MU 36 pF 

3 V .100 V 

nuerdshat^fcan : 1 MS .33 pF 

Fr^kvendafuggSseg 
(1 k'Hz-T'e vonarticoztatva) 

35 Hs . . . m kHz 
tartorndnytai) ; 

25 Hz alattr 
300 kHzieiett: 

A mcrt ortok v4lto2asa 
:h 10 % ih^lunald 
8^‘gvSlloiimaJ: 



±2% 

±10% 



-!'2 



MS-6erS4itS 



Kimcnt-Q 

Erosit^ 

30 mV m4j'4aJiatdrbsQi: 
Kimeneiti bnpcdanciu; 
Frvici'crvi^fligC^fe^ 

23 Hr. ,300kHz 
laT’tf>m4nyt>{m: 

25 Hz 6lktt: 

300 kHz fel«tt. 



max. 3 V €flektlv 

max. 100 

700 U atitbifi lOO nF 



±0^ dB 
4-0^ dB 
2 0^ dB 



ALTALAN'OS ADATOX 
MCszsT 

alaperzebJiysese: 100 nA 

r#*r>d5zere: Depi^z 



Tfimeg: 
Xivied ; 

Szerelw: 



TAHTOZfiKOK 

1 db ia>axialis ilt-nyakolt 
kabel ceatlako?/) 
duga5^o>)ckaJ 

1 db kCKaxuilis G^ilaioz6 
duiiasr 



148 mm 
6kg 

lakkozuti fcmlcmez dobox, 

rdTcga nlyUvel 

hiiZjloioU 



EMG — 1014 

kmc;— io«i— 1 



MCKODfiS 

A twtendo f«P'i7(j)L^g a UffntmeU esatlakozorOl (C^- 
PUT) a iwcr^hiAtar kapcsolo (K^) ^asa tol fuagAen 
vagy kc/.vtflknu], vai^y elOoszton kcrcasdiil katbd- 
kOTrto kaa'xilcOrCbcn lev3 os 2 ldfoko^.aini jut. Inncn 
ft m^eshataroknak megfelelocn leazlatt vfiltaiozofe- 
azultsdg €jC’le«avu ecfisitorc. TTVijd ^*lv4laszt6 kntAd- 
kovctorc JcftTul Az clvdllasato ketddkovoto fokrisae- 
n>l a Xeszulrtfi^g cgyj'&f*l. a rTter6€^y<jn)rdnyilifra jut, 
ainely a mu&zt'rt mOkOdieci. rrwisr6&?)S inn&n 
a fcteroskeU: leszu'ltseg kicsatrflisa u m^oeT&ito ki- 
rnene^i csatlakozojsihoz (Ol;'mJTj. Az clvalasTTt^ k.i- 
todkdvetd e mcrocgycruT'daiyito fhaTn'kort vaUiszl.ju 
«l a (S^lKjwlvii urOfstlAtAl «s c^yikk-enti a kimeneLi 
csallakozOra lsap<solt terlwl^s (pi, oszclUosakop) visz- 
szahata^t a szelessa'^u erdsitow. 

A k<^nik%bi>n l<’v5 balozati tdpogyvdg a ez(ik^>g<99 
ariod- 6s flUrtresxuU^^gekei alUtja elo. Az EMG— 
1313.F tfpusnai az anOdfeszOltsOg sUibiUzau. 



KkZELESI UTASItAS 



Elektrrtncsiyvek 
as EZWG — 1315 



az BMG— ISIS/'B 
tipixanal: 



2 db 6 J 5, 2 dt> B AC 7, 

1 db 6 H 8, 1 db 6 X S, 

2 db 6 SJ 7 (6 J 5), 

2 dib 0 AC 7 
1 db 6 X 3 

as BMC— 1315/F tipusnal: 3 db E 83 ?, I db ECC 85 

1 db EZ 80, 1 <Jb VR 160 

FilvezetSk 

M EMG— 131S/B tipusnaJ; 
az EMG — Kil5;T tipusnAJ; 

JelzBlampa: 

HaJozatj, fa&z^t£4g: 



HildzaU trekvCTida: 

no V-ra: 

220 V-ra: 
Fogyasztils: 

Mai'etek 

magasfidgr 

s>41es*fg: 



1 db DS 160 

2 db OA1172 
fi.3 V, 0,1 A 
110 V, 220 V 

(atkap<scilhai 0 ) 
50. . .60 H2 



500 mA 
250 mA 
max. 25 W 



A Beszul^iK befcipcsoiasu uiUti 5 pfii'ccel Uzemtepes. 
A im6§kezdK«e el6Ll a k^szuleket milMzoi toll 



NULlAzAS 

Ht’kapcsolas cllcrioriTziik, bogy a muszer muta- 
Ibja ft dkdla nullu <wi«ldHQin ull-e. Ha neni, czt a nau- 
s£erti?kjdn lev6 bedlliutraavanal kmrigflljuk. A kd- 
ftziil^ket bokapcsoljuik ds a beraedeged^st ido eltfUe 
ut^n a bemene^i csatIatoi/At (iNt^TJT) z^juk rovidre. 
Ekkor a Tnusswr maUilAidnaik 6iiint4a a ^aLa nulla 
6c*t43s«pc kcsll mubitinist. Az «sctlcg« cJtcrcst az do- 
iapc® levs CAL poteneinnwie'Tel {P;0 ktU irtd'na dl- 
brani. 



5ZERVIZUTASITAS 

A baLlupoQ Itvo csavar oltavoLtl^^val n ik^Tiilek n 
di‘boz^bol kiemelheto 6s aa eweLleg ezuksegea javi- 
r.ls.*;di clveg^belCk 



1H4 mm 
240 nim 



CSOCSERE 



,\2 ^'«nirlnyi.t4ks^ 4s a m4r6di<5da minden kiivei- 
iezmeny nclfcUl cstwllieto. a kbs»i]6)c hhfi]e6ltes4t 
nan betv)visolj>i. 

Au er^situcsovek az eroait^s Idbbnyir^ 

csftk jelentekeelcaCl v&ltozlk. Es a v&lto^ud koLlbr^l&a 
sorfin poicndomctcrrcl )corrlg61hat6- 

KTALTliRALAS 

A benwn&tl csatlakoz&jira (INPUT) Wi#?les 

fes^allf^gforr^abol 1 V nagysigu, 1 kHz Irekvenaao-a 

szinu^^iAK v41 L^E>aiiI©s 2 uItsegot adunk a mer^stiatar 
kupcftoilo (Kj) 1 V-os ill^e raallett. F.kkor a musiier 
muUl6Jdnak a skdle 100 -as kell -mutatnia. 

A 2 esetlc^ cbcrcst az KMG — 1315 lipusnal Wlso, 
A7 TMG — 1315.'B EMG— 1315/1' tipuanel az eM- 

kifKm l«v6 CAL potencioirwUn'el (Pj) korrJ^Sljuk. 

A bwneneU fcszUll*^oszt6 a megadott frrJiv«ncia- 
hatirdkwi bdiil g\ttkOi'Jatikg fcekrenaaCaggetJon. A 
fi«kvencwTTKTnPt korrigalasait csak a 3 ... 100 Y me- 

reshartoroVbin koli clv««|e 2 ni a fes^LiUa^gosrto dn- 
tMx/baii laiaihaid C] Uiitunerkcndenailorral. 



